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〔  方   法  〕 
 円錐角膜 15 例 22 眼、白内障眼９例 17 眼、正常眼７例７眼を対象に、HS 波面センサーを用いて Hartmann 像の
測定を行った。HS 波面センサーは、筆者らが開発した試作機を使用した。測定波長は 840 nm で、波面収差の解析
は４次までのゼルニケ多項式を利用し、瞳孔領中央の直径 4 mm の円領域で行った。 
 白内障眼の測定では、測定画像の背景輝度が上昇することが多く、この背景輝度の上昇が水晶体の散乱と関係して
いると考えられる。背景輝度の定量的な評価のために、HS 波面センサーの測定画像内の点像を囲む 0.6 mm の正方







法をここでは PSF 法と呼ぶ。 
 次に、収差測定値とコントラスト法の評価結果を使った判別分析と、収差測定値と PSF 法の評価結果を使った判別
分析を行い、正常眼、円錐角膜眼、白内障眼をどの程度正確に判別できるか確認した。 
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〔  成   績  〕 
 正常眼、円錐角膜眼、白内障眼における収差は 0.078±0.044μm、0.347±0.239μm、0.230±0.098μm であった。
散乱は、コントラスト法でそれぞれ 1.57±0.56、1.83±0.79、5.04±3.06、PSF 法で 9.3±4.3μm、30.0±20.1μm、
81.8±65.2μm であった。コントラスト法と PSF 法の結果は、共に白内障眼が正常眼、円錐角膜眼に対して統計的
に有意に大きかった。また、白内障眼と円錐角膜眼共に、コントラスト法と PSF 法の評価結果は収差の測定値と相関
を持たなかった。判別分析の結果は、コントラスト法では 84％を、PSF 法では 78％を正確に判別することができた。 
 水晶体からの散乱は、波長程度の大きさの粒子による散乱であることが先行研究から知られており、散乱特性が散
乱角への依存が大きく波長への依存の小さい Mie 散乱で近似できる。Mie 散乱は角度依存性があるが、その角度特性
は眼の収差による点像分布の広がりと比較すると 100 倍程度は大きく、この Mie 散乱の影響のみがコントラスト法の
測定結果に影響を与える。 
 PSF 法での点像のボケは波長程度の大きさの粒子からの Mie 散乱では説明できない。原因の候補としては、４次
を超える高次収差または角度依存性の強い大きな粒子からの散乱が考えられるが、これを証明するためには新たに本
格的な研究を行う必要がある。 
 今回の研究では、コントラスト法の結果と PSF 法の結果がよく相関したことが興味深い。先に述べたように、この
２つの方法で観察されている強度分布の特徴は異なる原因によるものと考えられるので、測定結果が相関したことは、
２つの原因も相関しているといえる可能性がある。 
〔  総   括  〕 
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